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Система магиитно-резонансной томографии Ingenia 1.5Т S с принадлежностями
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Настоящее’регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах
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Приказом Еосздравнадзора от 26 января 2018 года № 32|
допущено Зк обращению на территории Российской Фед|
Заместитель р^оводителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 января 2018 года РЗН 2017/5909

Лист 1

На медицинское изделие
Система магнитно-резонансной томографии Ingenia 1.5Т S с ярияадлёишостями:
в составе:
МР - система:
1. Магнит.
2. Кожухи, не более 10 шт.
3. Система вентиляции пациента.
4. Модуль пользовательского интерфейса UIM.
5. Система охлаждения с нулевым выкипанием гелия.
6. Система вытяжки гелия.
7. Низкотемпературный компрессор.
8. Система градиентная.
9. РЧ’СИСтема:
9.1. Системная катушка Body (приемно - передающая).
9.2. Катуппса ds Base (принимающая).
9.3. Катуппса ds TotalSpine (принимающая).
10. Лазерное устройство светового визирования.
11. С;тол для пациента.
12. Выключатели аварийные.
13. Кабели.
14. Пульт оператора, не более 2 шт.:
14.1. Компьютерная система (системный блок с предустановленныш оперативной 
системой Windows и ПО МР-системы версии V 5.2 и выше),
14.2. Программные обеспечения, включающие импульсные последоватеяьвости для 
программных приложений к «ПО МР-системы версии У 5.2 и выше» на Оптических 
или электронных носителях.
14.3. Внешнее устройство записи DVD.
14.4. Широкоэкранный дисплей с U SB-разъемами.
14.5. Клавиатура.
14.6. Мьппь.
14.7. Система связи "оператор- пациент".
15. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности:
1. Деки стола, не более 2 шт.
2. Кнопка вызова медсестры, не более 2 шт.
3. Наушники, не более 2 шт. S i  S 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения юков
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ФЦЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) "

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 января 2018 года № РЗН 2017/5909

4. РЧ-катушки:
4.1. Катушка ds Head.
4.2. Катушка ds HeadNeck.
4.3. Катушка T/R Head.
4.4. Катушка ds Torso.
4.5. Катушка ds WholeBody.
4.6. Катушка ds Flex Breast.
4.7. 7-канальная катушка ds Breast.
4 .8 .16- канальная катушка ds Breast.
4.9. Катушка ds Flex S.
4.10. Катушка ds Flex M.
4.11. Катушка ds Flex L.
4.12. 8-канальная катушка ds Shoulder.
4.13. Катушка ds Wriist
4.14. 8-канальная катушка ds Knee.
4 .1 5 .16- каНальная катушка ds Knee.
4.16. Катушка ds FootAnkle.
4.17. Катушка ds Endo.
4.18. Катушка ds SmallExtremity 8ch.
4.19. Катушка ds Pediatric Head-Spine 8ch.
4.20. Катушка ds Ped Body-Cardiac 8ch.
4 .2 1 .16- канальная катушка dS Shoulder 16Ch.
4 .2 2 .16- канальная катушка dS HiRes Hand/Wrist 16Ch.
4 .2 3 .16- канальная катушка dS FootAnkle 16Ch.
4 .2 4 .16- канальная катушка dS Small Extremity 16Ch.
5. Ящик для фантомов.
6. Фантомы:
6.1. фантом тела (400 мл).
6.2. фантом головы (200 мл).
6.3. бутылочные фантомы.
6.4. бутьшочные фантомы (АЦПК).
6.5. протонные сферические фантомы А.
6.6. протонные сферические фантомы В. "

6.7. дисковые фантомы А.
6.8. дисковые фантомы В.
7. Блок сопряжения dStream.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

Лист 2

Щ10КОВ

0042245

ш

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



ФЕА.ЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

К
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИОННОМУ УДО<

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 января 2018 года 2017/5909

Л ист 3

8. Разделители кабелей, не более 10 шт.
9. Опора груди 1RF.
10. Зеркало.
11. Устройство FlexTilt
12. Беспроводная система передачи физиологических данных, не более 2 шт.
12.1. Беспроводной датчик дыхания.
12.2. Беспроводной модуль ВКГ.
12.3. Беспроводной модуль PPU.
12.4. Беспроводной модуль базовой синхронизации.
12.5. Зарядное устройство для зарядки литиевых аккумуляторов беспроводных 
модулей ВКГ и РРУ.
13. Дисплей в помещении для исследований.
14. Система транспортировки пациента FlexTrak.....
15. Система транспортировки пациента НА FlexTrak.
16. Средства иммобилизации пациента:
16.1. Прокладки.
16.2. Длинные матрасы, не более 2 шт.
16.3. Короткие матрасы, не более 2 шт.
16.4. Т-образный матрас, не более 1 шт.
16.5. Опора для передней катушки, не более 3 шт.
16.6. Опора для головы/ног.
16.7. Мешок с песком 2,8 кг.
16.8. Мешок с песком 3,6 кг.
16.9. Клинья 30°, не более 2 шт.
16.10. Клин 15°. " "
16.11. Клинья из пеноматериала, не более 6 шт.
16.12. Клин.
16.13. Ремень для конечностей среднего размера, не более 2 шт.
16.14. Ремень для конечностей большого размера, не более 3 шт.
16.15. Ремень для головы/глазниц, не более 2 шт.
16.16. Ремень для плеча/бедра, не более 3 пгг.
16.17. Мягкий ремень для тела.
16.18. Опора для колен.
16.19. Опора для рук, не более 4 шт.
16.20. Опора для грудных детей.
16.21. Детский ремень среднего размера.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохраиения ж ов
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ФШРАЛЬНАЯ с л у ж б а  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  ЗДРАВООХРДН|нНЯ
{РОСЗЛРАВНЛЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 26 января 2018 года ^  РЗН 2017/590$

16.22. Детский ремень большого размера.
16.23. Фиксатор для ног.
16.24. Детская опора для колена.
16.25. Подголовник.
17. Стойка для канельницы.
18. Устройство Caddy для катушек.
19. Устройство Acoustic Hood.

по надзору в сфере здравоохранения
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