
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 июля 2020 года № ФСЗ 2012/11999
На медицинское изделие
Негатоскоп общего назначения «Armed»

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Джиангсу Денгуан Мед и кал Тритмент Инструмент Ко., Лтд.’’, Китай.
Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,
No.17, Danfeng Wuid Road, Jintan C ity, Jiangsu Province, 213200, China
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'Джиашгсу Дсшуан Меди кал Тритмент Инструмент Ком Лтд/V  Китай,
Jiangs л Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,
No.17, Danfeng West Road. Jintan City. Jiangsu Province. 213200, China

Место производства медицинского изделия
Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,
No.17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

Номер регистрационного досье № РД-33002/23904 от 18.05.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 июля 2020 года № 5897
допущено к обращению на территории Российской Федера!
Заместитель руководителя Федеральной службы
но надзору в сфере здравоохранения 1авлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 09 июля 2020 года № ФСЗ 2012/11999

Лист 1

На медицинское изделие
Негатоскоп общего назначения «Armed»:
варианты исполнения:
1. 1-кадровый.
2. 2-кадровый.
3. 3-кадровый.
4. 4-кадровый.
5. 1-кадровый Lux.
6. 2-кадр0выЙ Lux.
ТтЗ’-кадровый 1д1х.
£^4-калровый1>«Я^ /

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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